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Zatgcznik nr5 do Umowy o pobieraniu, przechowywaniu, zabezpieczeniu,
przekazywaniu i udostepnianiu Materiatu, w tym Materiatu biologicznego do celéw
przysztych badan naukowych lub badawczo - rozwojowych

Minimalne wymagania iloSciowe i jako$ciowe

dla pobieranej dodatkowej probki krwi obwodowej petnej
Krew pelna obwodowa powinna by¢ pobierana do standardowych, jalowych probéwek z
antykoagulantem EDTA.
Pobrana krew powinna mie¢ jednorodna konsystencje i nie zawiera¢ skrzepow. Krwi nie nalezy
trakcjonowac.
Temperatura przechowywania przed dostarczeniem krwi do biobanku i w czasie transportu to 4°C.
Krew nie moze by¢ zamrazana.
Material biologiczny powinien zosta¢ dostarczony do biobanku w czasie nie dtuzszym niz 96 godzin
od pobrania.
Objetos¢ bankowanej krwi jest zalezna od systemu biobankowania, jednak nie powinna by¢
mniejsza niz 200ul w pojedynczej probéwce (optymalnie 500ul).

Warunki przechowywania krwi w biobanku: -80°C (zamrazarki do glebokiego mrozenia).



